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МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЫСОКОПОРИСТОГО ТИТАНОВОГО 
СПЛАВА ДЛЯ КОСТНЫХ ИМПЛАНТАТОВ 
На цилиндрических образцах из сплава Ti–6Al–4V, полученного 
методом послойного лазерного сплавления из порошка со средней 
дисперсностью 23,5 мм, определены механические свойства в 
соответствии с международным стандартом ISO 13314:2011 для пористых 
металлических материалов. Показано, что модуль Юнга образцов с 
пористостью 55 % на порядок ниже, чем у сплошного металла.  
Ключевые слова: послойное лазерное сплавление, ячеистые 
материалы, пористость, титановый сплав, модуль Юнга, имплантат. 
Kyznestov V.P., S. I. Stepanov, M. V. Il’inykh, A. S. Skorobogatov, A. Yu. 
Zhilyakov, E. V. Potapenko 
MECHANICAL PROPERTIES OF HIGH-POROUS TITANIUM ALLOY FOR 
BONE IMPLANTS 
Mechanical properties of cylindrical samples of Ti–6Al–4V, fabricated 
using selective laser melting of powder with mean value of particle dimensions 
of 23.5 mm, were determined according to international standard ISO 
13314:2011 for porous metals. Strength and elastic characteristics of porous 
samples (porosity of 55%) were shown to be lower then for bulk metal by an 
order of magnitude.  
Keywords: selected laser melting, cellular materials, porosity, titanium 
alloy, Young’s modulus, 3D-printing, implant.  
Титановые сплавы находят широкое применение в качестве 
материала для биосовместимых имплантатов благодаря удачному 
сочетанию механических, физических и биологических характеристик. 
Впервые чистый титан был предложен в качестве замены нержавеющей 
стали 316L и Co-Cr-сплавов. Однако сплав ВТ1-0 не удовлетворяет 
требованиям по прочности, предъявляемым к материалам имплантатов, 
несущих нагрузки. Чтобы преодолеть данное ограничение, в мировой 
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практике началось применение (α+β)-сплава Ti–6Al–4V [1], аналога 
отечественного сплава ВТ6. Однако в ряде исследований было показано, 
что модуль Юнга α- и (α+β)-сплавов титана значительно больше, чем у 
материала кости [2; 3], что может приводить к эффекту 
«ретроацетабулярного экранирования напряжений» [5] и образованию 
дефектов кости при длительном взаимодействии кости с материалом 
имплантата. В зависимости от типа кости ее модуль Юнга изменяется 
от 4 до 30 ГПа. Снижение модуля упругости титановых сплавов методами 
легирования и структурообразования ограничено пределом не менее 
40 ГПа [6], что по-прежнему является слишком высоким для костного 
имплантата. Дальнейшее снижение модуля упругости при сохранении 
приемлемых прочностных характеристик связано с переходом на 
использование пористых (сетчатых, ячеистых) структур изделий, 
получаемых методами порошковой металлургии или послойного лазерного 
сплавления [7]. Для пористых материалов уменьшение модуля упругости 
заключается в снижении эффективной площади сечения. Механическое 
поведение материалов с пористостью более 50 % зависит в большой 
степени от геометрических параметров стенок пор, а упругие и 
пластические свойства могут значительно отличаться [8]. К настоящему 
времени в РФ не создано стандартов по определению механических 
характеристик твердых высокопористых металлических материалов, 
поэтому в данной работе и использовался стандарт ISO 13314 [9].  
Цилиндрические образцы диаметром 20 мм и высотой 30 мм были 
изготовлены методом аддитивной технологии на установке EOSINT 280. В 
качестве сырья использовался порошок из (α+β)-титанового сплава  
Ti–6Al–4V. Микрофотография частиц порошка представлена на рис. 1. По 
данным статистического анализа 570 частиц, характерный размер составил 
23,5 ± 8,9 мкм.   
 
 





Выбор размеров и геометрии пор, представленных на рис. 2, 
обеспечил сквозную пористость в исследуемых образцах около 55 %. Для 
определения механических свойств металлов с пористостью выше 50 %, 
называемых «ячеистыми» или «губчатыми» материалами в зарубежной 
практике и используется стандарт ISO 13314:2011. При испытаниях 
образцов на сжатие предполагается поддержание постоянной скорости 
деформации в интервале от 10-3 с-1 до 10-2 с-1. В данной работе была 
выбрана скорость перемещения захвата испытательной машины Instron 
3380, равная 1,8 мм/мин, что позволило сравнить полученные данные с 
результатами работы [10]. Испытания проводились при комнатной 
температуре на образцах с соотношением высоты H к диаметру D для 
цилиндрических образцов, или к ширине W для образца квадратного 




Рис. 2. Элементарная ячейка пористой структуры – а и пример  
испытуемого образца – б 
 
Диаграмма деформации высокопористых металлов имеет ряд 
особенностей, в частности наличие платообразного участка, на котором 
происходит либо пластическая деформация перегородок между порами для 
вязких материалов, либо их разрушение для хрупких материалов. На 
данном участке определяется напряжение плато σpl, соответствующее 
среднему напряжению в интервале относительной деформации 20–30 % 
или 20–40 %. Остальные механические свойства, определяемые в 
соответствии с данным стандартом, так или иначе связаны с σpl. Например, 
величина σ130 характеризует переход от деформации стенок пор к так 
называемому «уплотнению», при котором происходит схлопывание пор и 
пластическая деформация сплавленного металла. При этом происходит 
значительное упрочнение. Величина σ130 вычисляется как 1,3σpl, для 
исследуемого материала ей соответствует удлинение eple = 34 %.  
Методика определения характеристик упругости таких материалов, 
несколько отличается от определения модуля Юнга по диаграмме 
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растяжения. В частности, так называемый «упругий градиент» 
определяется не как тангенс наклона упругого (линейного) участка, а как 
тангенс наклона прямой, проведенной между точками на диаграмме, 
которые соответствуют напряжениям σ20 и σ70. В данной работе упругий 
градиент, вычисленный таким образом, составил 3,5 ГПа, что значительно 
отличается от модуля Юнга (110 ГПа) для сплошного состояния сплава. 
Полученные данные хорошо коррелируют с результатами работы [10]. 
Следует также отметить, что исследуемый образец из сплава Ti–6Al–4V при 
испытаниях продемонстрировал пилообразный характер изменения 
напряжения от деформации на участке плато (рис. 3). Это свидетельствует о 
хрупком разрушении стенок пор, хотя известно, что сплав, изготовленный с 
использованием традиционных режимов обработки, характеризуется вязким 
поведением при комнатной температуре.  
 
 
Рис. 3. Диаграмма сжатия образцов из титанового сплава Ti–6Al-4V, полученных 
методом послойного лазерного сплавления 
 
Таким образом, характеристики, полученные при испытаниях на 
сжатие высокопористого образца из титанового сплава Ti–6Al–4V, 
полученного послойным лазерным сплавлением дисперсного порошка, 
значительно отличаются от механических свойств, определяемых при 
стандартных испытаниях сплава. В частности, величина σpl значительно 
меньше предела текучести сплава, а упругий градиент, характеризующий 
наклон упругого участка диаграммы сжатия, на порядок ниже модуля 
Юнга сплава, полученного традиционными металлургическими 
переделами. 
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